
苏州赛宝校准技术服务有限公司
st汪zhou Saibao CaⅡ bration TechnOlOgy SeⅣ ioe Co,,Ltd.

准 证
Calibration CertifIcatc

证 书 编 号 :

CeⅡ iⅡ oatc No

校

方

ⅢⅢ‖ⅢⅡ旧Ⅲ‖ⅢⅢ‖Ⅲ‖Ⅲ
RII1912228297-001

佳谱仪器 (苏州)有限公司委  托
Cliellt

地
Addrcss

址 苏州高新区紫金路85号 3号楼3楼

能量色散X荧光光谱仪

EDX1800B
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证 书 编 号 :

Certiflcatc No

ⅢⅢlⅢⅢⅢⅢⅢ‖Ⅲ‖Ⅲ
RII1912228297-001

本次校准所依据的技术文件 :

Rcfcrenoc documcnts br the calibratIOn:

参照 JJF(电子)OO17泛018《 电器电子产品有害物质检测用能量色散型X射线荧光光谱仪校准规

范》 ∷

JJF(电 子)0017-2018 《C s of energy dispersiVe X-ray nuorescence spectrometry us0d for sGreening test of hazardous substanoes in electrical

and electronic produGts》

本次校准所使用的主要计量标准器具 :

Main mcasLlrcmcllt standards uscd in tllc o狃 lb越0n:

校准地点、环境条件和接收/建议复校日期:

Locatlon,c田 ironmellt/al condit0ns of曲 c calbratIOn,rcoelvc date and rccommcndcd rcoalibratlon datc:

地点:  客户实验室
Locatlon

温度:  笏℃
Tcmpcraturc

相对湿度: 45%
RH

2021年 07 月 3Q日     建议复校日期: 2022

`/^~    `汀 ^n☆
h    nnv         RccommcndCd rccallbration datc

鞠

。山c
r

接收日期 :

RcOcivC Datc

年 07月
Ycar    Month

29日
Day

不确定度/准确度/最

大允差
Unocrt缸 nty/Ac° uracWˇPE

GBW(E)
081634~GBW

(E)

081638/2025ˉ

06-30

/

BⅥ⒓07卜 1~
BⅥ⒓071ˉ

11/2021ˉ 12ˉ31

EC681m/2021ˉ
09-09

中国计量科

学研究院

中国计量科

学研究院

⑴,5~41)mg/kg

(0~89)mg/kg

(0.8^ˇ 100) rng/kg

GBW(E)
081634-

GB飞

^`(E)081638

B哂⒓07卜 1

~BW△ 071ˉ

11

EC681m

lO~⒓ 0⑴

ppm

(9,9'~

1430)

mg/kg

B-20-

064

B-20ˉ

066

Hˉ 158

ROHs检测X荧

光分析用标准

物质

RoHS检测X荧

光分析用纯铜

合金中铅成分

标准物质

RoHs检测X荧

光分析用PE

臼
 眦

1,未经本实验室批准搜权,部分复制本证书无效。

蹀嬲淼勰 数褊描绡翼:岬 "Ⅲ
s ab°r婀

The results re丨 ate only to the instrument caⅡ brated

3,本证书未加盖校准专用章无效。

⒋本嫘蝶斡擀麋
ll弼

狼最爵;f∶廴⒊e堇箍笄撙焦浆n⒍旧旧
5,结 果页中备注衤号的项目或测量范围不在获CNAS认可的范围内。

the tems orthe measurementrange marked W1h★ in the resu"page are notWkhⅡ  thq
approved by CNAs
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证 书 编 号 :

CcrtifIGatc No

ⅢⅢⅢⅡⅢ删ⅢⅢⅢⅢⅡⅢ
RH1912228297-001

单位Θ血D: mg,kg1

校 准 结 果
REsULTs OF CALIBRATION

1,外观检查 (Appqaranc0Ch0ck)∶ ∷      ∷

∷△,1外观检查符合要求 (i。e痂 c盯狲oe“ e⒍ Ⅱ rcqⅡ佗me砘s)  ∷

’,计量特性测量结果 (Tllc rc∶血sd耐 ed to m⒍ mlogl△ /al speoⅡ 0mon) ∷

2.1能量分辨率 (Encrgy rcs0mon)

2.⒊稳定性 (蜕-田ω

2,4检出限 (dcfc山。n im“ )
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能量分辨率
Energy reso1ution

(eV)

测量不确定度
UnCcⅡ狂nγ in measurcmcnt

I/rel(攵 =2)

最大允差
~IPE

结 论

oonclusion

(Passta⒒ )

148 0.70/o <170cV Pass

2.2能量位置偏差 (En吉唧p。 suo9de氵讯。n)

测量不确定度
UnCcrtam″ m皿C缁urc血cnt

ul。l(饣 =2)

能量位置偏差

Encrgy position dcviation

(kcV)

测量不确定度

Un。Crt树 nty lll m° asurcmcnt

LJrel (钅 =2)

元素
olcmcnt

Cr Cd Pb Br Hg Cr Cu中 Pb
Lcad梳 ∞ppcr

检出限
deteotion1in1it

龟
一

兰2 龟
一

<2 龟
一

(2 龟
一

最大允差
MPE

<
υ龟

一
龟 。5

<
丿

o
∠<

一 龟 5 <25 <25 兰100

测量不确定度
UnCeFt缸n矽 1n

mcasuremcnt

I/rcl(斤 =2)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Pass Pass Pass Pass结  论

conC1usion

(Pass/FaⅡ )

Pass Pass Pass



CcrtifIoatc No        RII1912228297-001

校 准 结 果
REsULTs OF CAL1BRATIoN

2,5精密度 (Prc。荫。n) 单位(un⒆ : mg· kgˉ
1

说明(D"e∝ lon):

所校项目符合JJF(电子)OO17ˉ⒛18相应条款的技术要求。

Ⅱ has bccn found that thc IllstrLImellt callbratcd meet metrolog忆
al rcqIllrcmclats In tllc JJF(Elcc钌 o1110)001⒎ 2018

(以下空白)ohnk Bdow)

证书编号: ⅢⅢ‖l|I丨 |IlⅡ l‖ |Ⅱ |Ⅱ |IⅢ ‖Ⅲ

第 4页 共 荃 页

Page        of

元素
element

Cr Cd Pb Br Hg Cr Cu中 Pb
Lcad in oopper

标准值
standard valucs

380 100 1122 1116 1096 1122 1118

示值
avcragc va1uc

345 105 1110 1114 1084 1186 1155

精密度
Prcc1s10n

9 5
<
丿 9 9 12

最大允差
f̌PE

<50 (10 <22 -50
(22 (22 <

υ勹
`

<
一

测量不确定度
Unocrtalnty1n

mcasurclmcnt

t rlcl(乃 =2)

11% 16% 8% 11% 10% 11% 4%

结  论

conC【 usion

(Pass/Fail)

Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass


